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Data di emissione: 02/08/2023 
                                                                                                                                          Issued date:  

 
 

N.ro Accettazione: 
Acceptance n.: 

1965/1 
 

Data arrivo campione: 
Reception date Sample: 

11/07/2023 

Cliente: 
Customer: 

ICIM CONSULTING (Piazza Don Mapelli, 75 – 20099 Sesto San 

Giovanni (Mi)), per 

Aellebi Srl 

Via Renolda snc, 25030 Castel Mella (Bs)1 

Tipologia: 
Type: 

LEGHE ACQUA 
WATER ALLOYS 

Categoria Matrice: 
Category Array: 

LEGHE 
ALLOYS 

°Descrizione campione: 
Sample Description: 

Curva EN 10253-1 materiale S235 (diametro 88.9 x 3.2)1 - LOTTO 
2232269535 

°Procedura di arrivo: 
Start procedure: 

Campione trasmesso dal cliente  
The sample sent by the customer 
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Parametro 
Parameter 

Metodo 
Method 

UM 
Risultato 

Result 
Incertezza 

Uncertainty 

Data inizio-fine 
analisi 

Start/end 
date analysis 

Limiti 
Limits 

Composizione 
lega -Impurezze 

Alloy composition 
-Impurities 

MP 05 rev. 0 % Peso 
% Weight 

 

 

 

 

 

 

28/07/2023- 

31/07/2023 

D.M n°174/2004 

Allegato I 

 

Arsenico 
Arsenic  

<0,01 - 0,02 
 

Antimonio 
Antimony 

<0,01 - 0,02 

Cadmio 
Cadmium 

<0,005 - 0,02 
 

Piombo 
Lead 

<0,01 - 0,02 

Totale Impurezze 
Total impurities 

<0,04 - 0,08 

 

Il Responsabile del Laboratorio 
Dr. Riccardo Berardi, PhD 

Ordine dei Chimici n° 653A 

 
1La riemissione del rapporto di prova è dovuta alla aggiunta dell'indirizzo del cliente e alla modifica della descrizione del campione. Il presente rapporto di prova 
annulla e sostituisce il precedente n. 1965-1 del 02/08/2023. °Informazioni fornite dal cliente. Il laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente 
che possono influenzare la validità dei risultati. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al materiale sottoposto a prova. I risultati si riferiscono 
al campione così come ricevuto. Il laboratorio, salvo accordi precedentemente stipulati, avrà cura di conservare i campioni e gli eventuali contro campioni per 
un periodo massimo di giacenza di mesi 3. Le informazioni inerenti i campioni testati e la copia digitale del presente rapporto di prova sono archiviate su una 
Web Application che si appoggia su una base di dati di tipo relazionale. Incertezza di misura: L’incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura 
K=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di  circa il 95%. UM=Unità di 
Misura. LoQ=limite di quantificazione del metodo. Il presente rapporto di prova è protetto dalla legge sul copyright ed è disponibile solo per l'uso aziendale. Non 
è consentito quindi modificare, pubblicare, ritrasmettere, vendere, copiare, creare estratti, distribuire o mostrare alcuna parte del contenuto, tranne farne copia 
per uso personale, salvo approvazione scritta del TIFQLAB.   1The reissue of the test report is due to the addition of the customer's address and the modification 
of the sample description. This test report cancels and replaces the previous no. 1965-1 of 02/08/2023.°Information provided by the customer. The laboratory 
disclaims any responsibility for the data provided by the customer that may affect the validity of the results. This Test Report applies only to the material being 
tested. The results refer to the sample as well as received.The laboratory, except for agreements previously concluded, takes care to retain samples and any  
counter samples for a maximum period of 3 months from inventory.Information about the samples tested and the digital copy of this test report is stored on a 
Web Application that relies on a relational database.Measurement uncertainty: uncertainty is extended and was calculated with a coverage factor K = 2 
corresponds to a level of confidence of approximately 95% confidence interval or calculated at a level of confidence of approximately 95%. UM=Units of Measure. 
LoQ=limit of quantification of the method. This test report is protected by copyright law and is only available for business use. You may not modify, publish, 
retransmit, sell, copy, create excerpts, distribute or display any portion of the content, except to copy for personal use, unless written request to TIFQLAB. 

 Fine Rapporto di prova 
End of test report 
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